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OBJETIVOS

 Conocer nuevas formas de aplicar la técnica Silicone 

Only en resonancia magnética.

 Lograr reconocer los biopolimeros en la imagen para 

poder aplicar satisfactoriamente la técnica y que esto 

permita caracterizar la naturaleza y localización del 

material.



SILICONA

 El polidimetil-siloxano se comercializa para uso 

cosmético, bajo el nombre de biopolímeros.

 Actualmente, en su formulación inyectable, se 

encuentra prohibida por la FDA.

 Se cuenta con múltiples reportes de reacciones 

inflamatorias, migración y formación de granulomas.



COMPLICACIONES

 Se han hallado secuelas hasta 25 a 30 años luego de su 

inyección, impulsando la necesidad de crear 

tratamientos para el manejo de las reacciones.

 La resección quirúrgica juega un rol principal, que se 

vale de un estudio por resonancia magnética previo a 

iniciar el tratamiento.



RESONANCIA 

MAGNETICA

 Es el estudio que permite identificar pequeñas lesiones 

y descartar si estas han migrado o han generado 

complicaciones locales.

 Brinda la posibilidad de aplicar la técnica de saturación 

selectiva de la silicona y del agua, gracias al 

conocimiento de la frecuencia de precesión de cada 

compuesto.



PUNTO CLAVE

 Conociendo la diferencia entre las frecuencias de 

precesión de los tres compuestos, dependiendo del 

campo magnético, podemos realizar la aplicación de 

técnicas que proporcionen más información al estudio.

 Entre agua y grasa 220Hz.

 Entre grasa y silicona 100Hz.



 Paciente con antecedente de inyección de biopolímeros 

se presenta con orden para realizarse una resonancia 

magnética de macizo cráneo-facial.

CASO CLINICO



 Se ponen de manifiesto múltiples imágenes 

nodulillares en tejido celular subcutáneo, 

hiperintensas en T2 STIR .

 Esto nos debería conducir a aplicar técnicas 

que nos permitan brindar más información 

sobre este hallazgo.

CASO CLINICO



 Al aplicar la técnica Silicone Only, sendos 

nodulillos permanecen con señal 

hiperintensa.

T2 STIR – Silicone Only

CASO CLINICO



 Mediante el uso de secuencias con un pulso 

de saturación espectral, podemos obtener la 

secuencia de saturación de agua (Silicone

Only). 

 Al momento de la adquisición se estableció 

que la frecuencia que se deseaba saturar era 

en el rango entre 0 y 220Hz.

TECNICA

AGUA GRASA SILICONA



 Cuando realizamos la secuencia para saturar 

la silicona, encontramos que los nodulillos 

fueron suprimidos en la imagen.

T2 STIR - Saturación Silicona

CASO CLINICO



 Para suprimir la señal de la silicona, se 

estableció el rango de la frecuencia a saturar 

entre el pico de la frecuencia de la grasa y 

-100Hz. 

TECNICA

AGUA GRASA SILICONA



CONCLUSION

 Como licenciados en bioimagenes resulta esencial 

conocer esta entidad para que podamos aplicar las 

técnicas que requiera cada caso en particular.

 Las técnicas de saturación de agua y silicona 

proporcionan información invaluable en estudios para 

evaluar daños por inyección de biopolímeros.



¡MUCHAS GRACIAS!

Todo es posible para el que cree

תא


