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Objetivo de aprendizaje

● Describir los principales hallazgos ecográficos de la ruptura de implantes 
mamarios de gel de silicona.



Revisión del tema

● La ruptura de implantes mamarios es una complicación frecuente que puede ser 
secundaria a un traumatismo o producirse espontáneamente.

● Clínicamente suele ser asintomática por lo que el diagnóstico ecográfico es 
fundamental.



Revisión del tema

● Los implantes mamarios de silicona se componen de una cubierta externa que 
contiene al gel de silicona, y éstos a su vez, están rodeados por una cápsula 
fibrosa.



Ecográficamente

- La cubierta se ve como dos líneas paralelas 
ecogénicas y una línea hipoecogénica entre 
ellas 

- La cápsula se ve como una línea ecogénica 
anterior a la cubierta

- El gel de silicona es homogéneamente 
anecoico y puede presentar un artefacto de 
reverberación anterior



Ecográficamente

En la superficie del implante, la cápsula y la cubierta se mantienen paralelas formando 
lobulaciones, pudiendo también presentar sectores donde se encuentran separadas 
generando pliegues radiales.

Pliegue radial



Ruptura de implantes

Puede ser intracapsular y/o extracapsular:

- Intracapsular → se rompe la cubierta y el gel de silicona sale fuera del implante, 
permaneciendo dentro de la cápsula.

- Extracapsular → se rompen la cápsula y la cubierta, por lo que el gel de 
silicona se extiende al tejido mamario circundante, músculo o axila.



Ruptura intracapsular

Los principales hallazgos ecográficos son:

- Presencia de material ecogénico en 
un pliegue radial que corresponde a 
la silicona extravasada.



Ruptura intracapsular

- El “signo de la escalera” cuando se ven múltiples líneas ecogénicas paralelas en 
el margen anterior del implante que corresponden a la envoltura de silicona 
colapsada.



Ruptura intracapsular

- Sustitución del artefacto de reverberación 
anterior normal por múltiples ecos internos 
que representan a la silicona extravasada.



Ruptura Extracapsular

La extravasación de silicona se ve por ecografía como una imágen de alta 
ecogenicidad con sombra acústica posterior (artefacto en “tormenta de nieve”).



Ruptura Extracapsular

Extravasación del gel de silicona en la axila (a), y en el parénquima mamario (b).

a

b



Conclusión

● Por su disponibilidad y menor costo, la ecografía es el primer método de imágen 
que evalúa la integridad de los implantes mamarios y diagnostica su ruptura, 
permitiendo considerar un posible recambio quirúrgico de los mismos.
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